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APARELL SIMPLIFICAT PER AL REGISTRE
DELS TEMPS DE REACCI6
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La majoria dels taquistoscopis disposats per a 1'ob-
tenci6 de temps de reaccio, requereixen una instal•laci6
relativament complicada que exigeix atenta cura en la
conservacib i que es diffcilment transportable.
Hi ha casos en que conve anar a fer observacions
en llocs en que amb motiu de trobar-s'hi reunida una
col•lectivitat, o per altra causa, no es possible que els
subjectes es traslladin al laboratori. En tals casos con-
vindra poder fer tis d'un dispositiu que reuneix condi-
cions a propbsit. Amb aquest fi hem ideat el seguent:
El conjunt consta d'un cilindre registrador que porta
aplicada una banda de paper que a la seva part superior
porta marcats els senyals estfmuls. Al cilindre s'anteposa
una mampara de feble gruix, que porta, al mateix nivell
dels senyals de paper, una obertura, 1'amplitud de la
qual es graduable a la manera de col•limador. A la
part baixa de la mampara hi ha adaptat un doble mani-
pulador que actua sobre un senyal inscriptor que es
recolza sobre la banda de paper en un punt que corres-
pon exactament a la vertical que passa per la vora del
col•limador per on apareixen els senyals estimul.
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La distancia entre la mampara i el paper portador
dels senyals estimuls sera sempre tan curta com es pu-
gui : ja ve indicada per la necessitat que s'estableixi el
contacte amb 1'inscriptor. La il1luminaci6 dels estimuls
es fa amb una petita bombeta electrica adossada a la cara
posterior de la mampara, i que s'alimenta amb una pila.
Posat en marxa el cilindre, s'invita el subjecte a
oprimir el polsador immediatament que vegi apareixer
un senyal. Si aquest fos premut en el mateix instant
en que to hoc 1'aparici6, senyal i resposta ocuparien la
mateixa vertical. Com que de fet aixo no ocorre, la
distancia entre les verticals tracades per cada estimul i
pel moviment de resposta, ens donara, en fraccions de
segon, el temps de reaccio simple que s'explora. Aquest
temps es dedueix de la velocitat uniforme del cilindre.
Les reaccions discriminatives s'obtenen donant colors
diferents als senyals determinants de la reaccio i invi-
tant al subjecte que reaccioni o no reaccioni segons sigui
el color de l'estimul.
Per a les reactions electives bimanuals es recolza
una ma sobre un dels polsadors responent d'acord amb
les instructions que es donin. La inscripcio es fa amb
la mateixa agulla per a totes dues mans, cosa que sim-
plifica l'aparell; perb, per a poder distingir amb facilitat
la resposta de cada ma, els manipuladors son constructs
en forma que 1'excursi6 de cada un es diferent, de ina-
nera que una mateixa pressio, segons s'exerceix sobre
Fun o 1'altre manipulador, provoca un desplacament ma-
jor o menor del senyal inscriptor.
La inscripcio amb l'aparell descrit pot fer-se sobre
paper blanc adaptant-hi un inscriptor de tinta.
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